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Trentino Servizi

Sedr legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222

Casefla postafe n.193

segnalazione guasli energia elatiica 800/265.888
segnalazione guaslti alin senvizi 800/289.423

Sede operativa di Tranto

via Fersina 23 - 3
tel. 0461/362.222

8100 TRENTO
- fax 0461/362.236

- Laboeratorio -

Laboratorie c/o Trento
tel. 0461/ 362.256/.201/.288/.318

fax 0461/362.238

email laboraterio@trentinosenvizi.if

Rapporto di Prova N, 2008/5278 del 08/05/08

Cliente: PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivita per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
Via Vannetti, 32
38100 TRENTO (TN)

Campionato da : Cliente il:  05/05/08 ora: 10.30

Consegnato da . Cliente il:  05/05/08

Ricevuto da : Castelletti Luca

Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 08/05/08

Campionamento

: Campione prelevato dal cliente

Sostanza:

Acque generico

Identificazione campione: 20085278

Punto di prelievo:

3615 - Sorgente Sottocastello

Parametro Metodo Unita di misura :lil\?;ti) I}Jll:!f:g i:fm(%i

Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 11,9

nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal clente (vedi °C 16,3

nota 4)
pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7,7 i6,5-9,51 @
Conducibilita MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria uS/em a 20 °C 388,0 {2500 o
Alcalinita' MI-121 rev 1 2007; Metodo titrimetrico mg/l HCO3 228,1
Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia fonica mg/t F 0,04
Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/! Cl 3,20
Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 13,67 |50 M
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l S04 8,9 250 O]
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 2,32 200 W
Potassio MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l K 0,44
Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/t Ca 44,7
Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 22,19 |50 M
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/t <g,1
Alluminio MI-103 rev | 2007: ICP MS pgll <5,0 200 m
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5 |10 ()
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/ 7,1 1000
Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/t 6,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,1
Cadmio MI-103 rev 1 2007 ICP MS ng/l <01 |1 0
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,1
Cromo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 0,40 50 M
Rame MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 0,7 1000 o
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Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 04841456 222

Casella postale n.193

segnalazione guasti energia eletirica 800/589.888
segnalazione guasti altd servizi 800/289.423

Trentino Servizi

- l.aboratorio -

Seda operativa di Trento

via Farsina 23 - 38100 TRENTC

tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.238
Laberatoerio cfo Trento

tel. 0461/ 362.268/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laboratarie@trentinaservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5278 del 08/05/08

Parametro Metodo Unita di misura X]il\?;ti) 1;;:}: :fn:h
Ferro MI-103 rev 1 2007; ICP MS pe/t 28 200 o
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pg/l < 0,05 I
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/i 0,5
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgfl <0,5 50 o
Molibdeno MI-103 rev | 2007: ICP MS ug/l 0,19
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugfl <0,5
Piombo MI-103 rev 1 2007; ICP MS ng/l <0,5 10 M
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <{0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <1,0 10
Selenio MI-103 rev | 2007: ICP MS ng/l <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007; ICP MS pg/l 5.153
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/l <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgll 20,9
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 1,0
Zinco MI-103 rev 1 2007; ICP MS pglt 1,3 3000
Caffeina MI-113 rev 1 2007: HPLC/ UV-DAD pg/l <0,010

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n, 31

Note Laboratorio:

I dati di pH e conducibilitd sono stati misurati al momente del prelievo.

Note: 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
2} Il campione NON viene conservato dopo I'emissione del presente Rapporto di Prava, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3) 1l Laboratorio, quando applicabile, dispone deli'incertezza di misura per i metodi di prova applicati,
4) 1 Laboratorio non si assume la responsabilitd per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente.
5) MI = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.
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Trentino Servizi

Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 3B068 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/458.222

Casella postate n.193

segnalazione guasti energia eletirica 800/869.888
segnalazione guasti altri servizi 800/289.423

Seds operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

-Laboeratorio -

Laboratorio ¢/o Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laboratorio/@lrentinosearvizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5280 del 08/05/08

Cliente: PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivith per 1a Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
Via Vannetti, 32
38100 TRENTO (T'N)
Campionato da : Cliente il. 05/05/08 ora: 11.10
Consegnato da . Cliente il 05/05/08
Ricevuto da : Castelletti Luca
Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 08/05/08
Campionamento : Campione prelevato dal cliente
Sostanza: Acque generico
Identificazione campione; 20085280
Punto di prelievo: 927/4 - Pozzo Comune Besenello
Parametro Metodo Unita di misura Yalore Ll.m lt? di
rilevato Riferim.
Temperatura acqua Misura al prelieve comunicata dal cliente (vedi °C 13,5
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 16,5
nota 4)
pH MiI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7,4 [6,5-9,5] O
Conducibilita MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria pS/ema 20 °C 527,0 {2500 m
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 3211
Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/lF 0,06
Cloruro MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l Cl 4,60
Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 12,36 50 M
Solfati MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l SO4 20,3 250 M
Sodio MI-1135 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/i Na 3,01 200 W
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/lK 3,49
Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 66,9
Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 26,86 |50 O
Argento MI-103 rev 1 2007: 1CP MS ugll <0,1
Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <5,0 200 m
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 1,2 10 m
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 25,1 1000
Bario MI-103 rev 1 2007. ICP MS pg/l 17,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1
Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/t <0,1 1 m
Cobalto MI-103 rev 1 2007; ICP MS pe/l <0,1
Cromo MI-103 rev 1 2007; ICP MS pg/t 0,70 50 &
Rame MI-103 rev 12007 ICP MS pg/l 4,9 1000 o
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Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 0484/456.111 - fax 04G4/456.222

Casella postale n.183

segnalazione guasti energia elettrica 800/969.888

Trentino Servizi

segnalazione guasti allri servizi 800/289.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0481/362.236

- Laboratorio -

Rapporto di Prova N. 2008/5280 del 08/05/08

Laboraterio efo Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0467/362.236

emalt laboratorioBirantincserviziit

Parametro Metodo Unita di misura XS‘?;; I;:::.: i:;nd-i
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngll <2 200 M
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri ng/l <0,05 1
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l 2,0
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugfl 1,6 50 M
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/i 0,94
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngll 1,6
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l <0,5 10 m
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP M3 ng/l 1,0
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <1,0 10
Selenio Mi-103 rev 1 2007: ICP MS peg/l <0,5 0
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 10.639
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS pglt 1,8
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 40,6
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 2,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 294 3000

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio:

I dati di pH e conducibilitd sono stati misurati al momento det prelievo.

Note: 1) II presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotio parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
2) If campiotie NON viene conservato dopo I'emissione del presente Rapporto di Prova, salve accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3} 1l Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4} 11 Laboratorio non si assume la responsabilitd per i dati relativi al campionamento e/o [¢ prove dichiarati dal Cliente.
5) M1 = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.

o
)

o
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Seds legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222

Casella postale n. 193

segnatazione guaski energia elelirica §00/269.888
segnalazione guasti altr servizi 800/289.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 386100 TRENTO
tel. 0461/362 222 - fax 0461/362.236

Trentino Servizi

- lL.aboratorio -

Cliente:

Rapporto di Prova N, 2008/5281 del 08/05/08

Via Vannetti, 32
38100 TRENTO (TN)

ora: 11.20

Laboralofio c/o Treata
tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laboratorio@trentinoservizi.it

PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivita per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle

Campionato da : Cliente il:  05/05/08
Consegnato da : Cliente il:  05/05/038
Ricevuto da : Castelletti Luca

Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 08/05/08

Campionamento

: Campione prelevato dal cliente

Sostanza:

Acque generico

Identificazione campione: 20085281
4240 - Sorgente Rozzette Media

Punto di prelievo:

Parametro Metodo Unitd di misura r‘:lzl\:);; [1:::.:3 i:?nﬂi

Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 9,5

nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dat cliente (vedi °C 16,2

nota 4)
pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7,5 [6,5-9,5] ©
Conducibilita MI-128 rev 2 2007; Conduttimetria uS/em a 20 °C 371,0  |2500 0
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 234,0
Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/lF 0,04
Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Cl 3,40
Nitrati MI-115 rev I 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 3,83 50 0
Solfati MI-115 rev I 2007: Cromatografia ionica mg/l SO4 7.4 250 it
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 2,27 200 o
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mgflt K 0,51
Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 52,9
Magnesio MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l Mg 14,96 50 o
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,1
Alluminio MI-103 rev { 2007: ICP MS ug/l 6,5 200 M
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5 10 M
Boro MI-103 rev | 2007: ICP MS pg/l 8,1 1000
Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 11,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,1
Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1 1 ®
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,1
Cromo MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgfl 0,50 50 o
Rame MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 0,5 1000 m

Trentino Servizi S.p.A. - Cap. soc. Euro 224.730.159 i.v. - Cadice Fiscale- Partita IVA & Registro Impress 01814840223
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Sede legale e amminisirativa
via Manzoni, 24 - 38088 ROVERETC

tel. 04847456111 - fax 0464/466.222

Casella postale n.193

segnalazione guasti energia elettrica 800/869.888
segnalazione guasti altri servizi 800/289.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362 222 - fax 0461/362.236

Trentino Servizi

-LLaboratorio -

Laboraterio ¢fo Tranto

tel. 0461/ 362.2581.201/.288/.318
fax 0461/362.236

ema laboratofio@trentinoservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5281 del 08/05/08

Parametro Metodo Unita di misura :iflily?artt:) Il"ll:;':a i:fmd.i
Ferro MI-103 rev | 2007: ICP MS ug/l 13 200 M
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri g/l <{,05 1
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 0,6
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 0,6 50 m
Molibdeno MI-103 rev 1 2007; ICP MS ng/l 0,36
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,5
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5 10 m
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgfl <0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <1,0 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS gl 5.608
Stagno MI-163 rev [ 2007: ICP MS ug/l <01
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 50,0
Titanio Mi-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugi <{,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 1,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,8 3000

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio:

I dati di pH ¢ conducibilita sono stati misurati al momento del prelievo.

Note: 1) [I presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto & prova ed esso non pud essere riprodotio parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di queste Laboratorio.
2) I campione NON viene conservato dopo I'emissione del presente Rapporto di Prova, salve accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Lepgg.
3} 1l Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4) Il Laboratorio non si assume la responsabilita per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente.
5) MI = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.

Trentine Servizi S.p.A. - Cap. soc. Euro 224,790,159 i.v. - Codice Fiscale- Partila IVA e Registro Imprese 01614640223
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Sede legale e amministrativa Casella postale n.193 Seds operativa di Trente
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO segnatazione guasti energia eleitrica 800/869.888 via Fersina 23 - 368100 TRENTOQ
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222 segnafazione guast altri servizi 800/289.423 tel. D461/352.222 - fax 04671/362 236

Laberatorio cfo Trente
tel. 0461/ 362.2581.201/.288/.318

-Laboratorio - fax 0461/362.236

email laboratorio@trentinogerviziit

Trentino Servizi

Rapporto di Prova N. 2008/5283 del 08/05/08

Cliente: PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivitd per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
Via Yannetti, 32
38100 TRENTO (TN)

Campionato da . Cliente it:  05/05/08 ora: 11.50
Consegnato da ; Cliente it:  05/05/08

Ricevuto da : Castelletti Luca

Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 08/05/08

Campionamento : Campione prelevato dal cliente

Sostanza: Acque penerico
Identificazione campione: 20085283
Punto di prefievo: 723 - Pozzo CMF Besenello

Parametro Metodo Unita di misura Xli?;:) ]'E:::‘::ﬁfl
Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 16,9
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 17,2
. nota 4)

pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7,5 [6,5-9,5] ©
Conducibiliti MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria uS/em a20 °C 372,0 {2500 0
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007 Metodo titrimetrico mg/l HCO3 224.8

Fluoruri MiI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l F 0,04

Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Cl 4,20

Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 4,13 50 M
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l SO4 6,9 250 M
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 2,30 200 M
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/lK 0,55

Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/t Ca 52,2

Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 14,59 |50 )
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS nedd <0,1

Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <50 200 o
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l <0,5 10 0
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 7,2 1000

Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l 11,0

Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugfl <{,1

Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS gl <0,1 1 m
Cobalto MI-103 rev i 2007: ICP MS pg/l <{,1

Cromo MI-103 rev 1 2007 ICPMS ngfl 0,50 50 m
Rame MI-103 rev 1 2007: ICP MS peft 442 1000 o
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Seda legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 04647456222

Casella postale n.193

segnatazione guasli energia elettrica 800/869.888

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
te). 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Trentino Servizi

- Laboratorio -

Laboratorio ¢fo Trento

tel. 0461/ 3562.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laboralorio@trentincservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5283 del 08/05/08

Parametro Metodo Unith di misura :]1:);2 ll:::: i:::i
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngfl 5 200 m
Mercurio MI-105 rev 1 2007; AA con sistema a idruri ngfl < 0,05 1
Litio MI-103 rev I 2007: ICP MS pngll 0,5
Manganese MI-103 rev I 2007: ICP MS pgll 1,0 50 W
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,30
Nichel M1-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 19
Piombo MI-103 rev 1 2007: 1ICP MS ngll 0,6 i0 W
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngll <0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <1,0 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 4.896
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS pglt <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/t 49,2
Titanio Mi-103 rev 1 2007; ICP MS pg/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/t <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 1,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 489,5 3000

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n, 31

Note Laboratorio:

I dati di pH e conducibilita sono stati misurati al momento del prelievo.

Note: 1) 11 presente rapporto riguarda esclusivamente i campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
2 I campionie NON viene conservato dopo 'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3) Il Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4) 1] Laboratorio non si assume la responsabilitd per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente.
3) MI = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi 8.p.A.
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Caselfa postala n.193
segnalazione guasli energia elettrica 800/968.888
segnalazione guasti aftri servizi 800/289.423

Sede legale & amminisirativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tef. 0464/456.111 - fax 0464/456,222

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Laboratorio ¢fo Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

emall laboratorio@lrentinoservizi.it

abaraionoiiren

« LLaboratorio -

Trentino Servizi

Rapporto di Prova N. 2008/5285 del 08/05/08

Cliente: PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivitd per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
Via Vannetti, 32

38100 TRENTO (TN)

Campionato da : Cliente il:  05/05/08 ora: 12,10

Consegnato da : Cliente il:  05/05/08

Ricevuto da : Castelietti Luca

Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 08/05/08

Campionamento : Campione prelevato dal clente

Sostanza: Acque generico
Identificazione campione: 20085285
Punto di prelievo: 3612 - Sorgente Anzelini
Parametro Metodo Unita di misura Yaiore Ll.m lt:e di
rilevato Riferim.
Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 12,9
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 18,0
nota 4)

pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unitd di pH 7,5 [6,5-9,5]
Conducibilita MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria uS/em a 20 °C 473,0 12500 M
Alcalinita' MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 312,8

Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l F 0,04

Cloruro MI-115 rev | 2007: Cromatogratia ionica mg/t Cl 1,20

Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 522 50 m
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l S04 7,1 250 M
Sadio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 0,75 200 m
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l K 0,30

Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 63,1

Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 25,54 |50 M
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgll <Q,1

Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <50 200 9
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5 10 o
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgll 6,3 1000

Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS pellt 9,0

Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pell <0,1

Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1 1 M
Cobalto MI-103 rey 1 2007; ICP MS ng/l <0,1

Cromo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/t 0,50 50 O
Rame MI-103 rev | 2007: ICP MS pgt 0,9 1000 m

Trentino Servizi 5.p.A. « Cap. soc. Euro 224.720.169 i.v. - Codice Fiscale- Partita IVA e Registro Imprese 01614640223

emal! infoftrentinoservizi.it - v trentinosenvizi.it




Sede legale & amministrativa Casella postale n.193 Sede operativa di Trento
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO segnalezione guasti energia efettrica 800/269.888 via Fersina 23 - 33100 TRENTO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222 seqnalazione guashi altri servizi 80(/289.423 fel. D461/362.222 - fax 0461/362.226

{aboratorio ¢fo Trento
b - tel. 0461/ 362.258/.201/,268/.318
= l.a oratorioe - fax 0461/362 236

emall [aboratorio@trentinosenvizl it

Trentino Servizi

Rapporto di Prova N. 2008/5285 del 08/05/08

Parametro Metodo Unitd di misura :fﬂzt):t‘:) II“::; i:iemd.i
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 19 200 m
Mercurio MI-105 rev 1 2007; AA con sistema a idruri pg/l < 0,05 i
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,4
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 6,6 50 n
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS nel/l 0,38
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 4,3
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5 10 m
Rubidio MI-103 rev 1 2007; ICP MS ug/l <0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <10 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 5.311
Stagno 7 Mi-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 24.4
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/t 0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: 1ICP MS pg/l <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 2,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 1,6 3000
Caffeina MI-113 rev 1 2007: HPLC/UV-DAD ng/l <0,010

(1) D.Lgs. 2/2/2601 n. 31

Note Laboratorio: I dati di pH e conducibilita sono stati misurati al memento del prelievo.

Note: 1) 1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere ripredotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio,
2} Il campione NON viene conservato dopo emnissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3) H Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metedi di prova applicati.
4) Hl Laboratorio non si assume la responsabilita per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Chente,
5) MI =Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.

Trentino Servizi 8.p.A. - Cap. soc. Euro 224.780.159 i.v. - Codice Fiscale- Partita VA e Registro Imprese 01614640223
email info@trentinoservizi.it - vy trentinosenvizi.it




Seds legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222

Trentino Servizi

Casella postate n.193

segnalazione guasti energia elettrica 800/969.888
segnalazione guasti allri servizi 800/289.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 33100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.238

- Laboratorio -

Lakoratorio ¢fo Tranto
tel, 0461/ 362.258/.201/.288/.318

fax 0461/362 236
emall [aboratorio@trentinoserviziit

Rapporto di Prova N. 2008/5286 del 08/05/08

Cliente: PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivitd per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
Via Yannetti, 32
38100 TRENTO (TN)

Campionato da : Cliente il:  05/05/08 ora: 12,20

Consegnato da i Cliente il:  05/05/08

Ricevato da : Castelletti Luca

Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 08/05/08

Campionamento

: Campione prelevato dal cliente

Sostanza; Acque generico

Identificazione campione; 20085286

Punto di prelievo: 3611 - Sorgente Struffi

email inffo@irentinoservizi.it - www.trentinoservizi.it

Trentino Servizl S.p.A. - Cap. scc. Euro 224.780.159 i.v. - Codics Fiscale- Partita IVA e Registro Imprese 01614640223

Parametro Metodo Unit di misura Xlil\?;ti 11::;.: i:fnﬂi
Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 12,6
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 18,0
nota 4)

pH MI-128 rev 2 2007 Potenziometria unitd di pH 7,3 [6,5-9,5] ®

Conducibilita MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria uS/cm a 20 °C 468,0 (2500 M

Alcalinita' MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 3i4,5

Fhtoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mghF 0,04

Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Cl 0,90

Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 2,33 50 M

Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l S04 5,5 250 W

Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 1,36 200 M

Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l K 0,50

Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/t Ca 61,8

Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 26,20 (50 w

Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1

Alluminio MI-103 rev | 2007: ICP MS pg/l <50  [200 0

Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l <0,5 10 W

Boro MI-103 rev | 2007: ICP MS pgllt 5,9 1000

Bario MI-103 rev 1 2007 ICP MS pe/lt 9,0

Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,1

Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng't <0,1 1 X

Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgfl <g,1

Cromo MI-103 rev 1 2007; ICP MS ng/l 0,50 50 0

Rame MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 0,6 1000 ("
Pagina 1 di 2




Sede lega'e e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38088 ROVERETO
tel, 0464/456.111 - fax 0464/466.222

Trenting Servizi

Casella postale n.183

segnalazione guasti energia elettrica 800/969.888
segnalazione guasli altri servizi 800/288.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

- Laboratorio -

Laboratorie ¢/o Trento

tel. 0461/ 362.2568/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laboratorio@lreniinoservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5286 del 08/05/08

Parametro Metodo Unita di misura :i]lii\?;t‘:) ];{l::.::l:;ndl
Ferto MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <2 200 M
Mereurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pg/l < 0,05 1
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugfl 0,5
Manganese MI-103 rev 1 2007; ICP MS ug/l <0,3 50 m
Molibdeno MI-103 rev 1 2007; ICP MS ug/l 0,48
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,8
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS gl <0,5 10 m
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgll 1,0
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <1,0 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS peft <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/t 4,682
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 254
Titanio MI-103 rev T 2007: ICP MS ng/l <0,5
Talio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 2,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgfl 0,9 3000
Caffeina MI-113 rev 1 2007: HPLC / UV-DAD g/l < 0,010

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio:

I dati di pH ¢ conducibilita sono stati misurati al momento del prelievo,

Note: 1) Ii presente rapporto riguarda esclusivamente if campione sottoposto a prova ed esso non pubd essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
2} 1t campione NON viene conservato dopo emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3) 11 Laboratorio, quando applicabite, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4} 1l Laboratorio non si assume la responsabilit per i dati relativi al campionamento ¢/o le prove dichiarati dal Cliente.
5) M! = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.
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Sede legale e amministrativa Casella postale n. 193 Seda operativa di Trento
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO segnalazione guasti energia aletirica 800/969.888 via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0464456, 111 - fax 0464456 222 segnalazione guasti altr servizi 800/289.423 {el 0461/362.222 - fax D461/362.236

Laboratorio /o Trento
- tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
- Laboratorio - fax 0461/362.236

email laboratoris@trentinoseivizi it

Trentino Servizi

Rapporto di Prova N, 2008/5288 del 08/05/08

Cliente: PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivita per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
Yia Vannetti, 32
38100 TRENTO (TN)

Campionato da : Cliente il: 05/05/08 ora: 14,00

Consegnato da : Cliente il:  05/05/08

Ricevuto da : Castelletti Luca

Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 08/05/08

Campionamento : Campione prelevato dal cliente

Sostanza: Acque generico
ldentificazione campione: 20085288
Punto di prelievo: 1290/2 - Pozzo Azienda Lunelli

Parametro Metodo Unita di misura Xl?al\?art?) II";:,:: :E:l
Temperatura acgua Misura al preligvo comunicata dal cliente (vedi °C 13,0
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 19,1
nota 4)

pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7.5 [6,5-9,5] @
Conducibilita Mi-128 rev 2 2007: Conduttimetria uS/em a 20 °C 364,0 {2500 o
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 251,1

Fluoruri MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l F 0,07

Cloruro MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l Cl 5,80

Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 12,45 |50 M
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/i S04 16,1 250 M
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 3,03 200 m
Potassio MIi-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l K 0,89

Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 48,9

Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 25,85 |50 m
Argento MI-103 rev I 2007: ICP MS pg/l <0,1

Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 7.2 200 o
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 0,5 10 ®
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS peg/t 9,9 1000

Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 13,0

Berillio MI-103 rev 12007: ICP MS pg/t <0,1

Cadmio MI-103 rev 12007: ICP MS pg/t <(,1 1 t
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgll <0,1

Cromo MI-103 rev 12007: ICPMS ug/l 0,60 50 i
Rame MI-103 rev 1 2007; ICP MS ug/l 1,3 1000 w

Treniine Servizi S.p.A. - Cap. soc. Euro 224.720.159 i.v. - Codice Fiscala- Partita iVA e Registro Imprese 01614640223
email info@trentinoservizi it - www trentinosenvizi it




Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 0484/456. 11 - fax (0484/456.222

Casellz postale n.193

segnalazione guasli energia elettrica 800/869.888
segnalazione guasti altd servizi 800/289.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Trentino Servizi

-Laboratorio -

Laboratorio c/o Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

emaf laboratordo®irantineservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5288 del 08/05/08

Parametro Metodo Unita di misura :if]il‘?;?) 111{111;: :fmd_i
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 9 1200 )
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pe/l <0,05 N
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 0,4
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 0,6 50 o
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugl/l 0,94
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngll 5,5
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5 10 M
Rubidio MI-103 rev 1 2007 ICP MS ug/t 1,0
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <10 10
Selenio MI-103 rev [ 2067 ICP MS ug/l <0,5 10
Silice MI-103 rev I 2007: ICP MS ng/d 7.354
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP M3 ng/l < 0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 80,5
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS nelt <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007; ICP MS pg/t <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/l 2,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 1984 3000

{1} D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio: I dati di pH e conducibilitd sono stati misurati al momento del prelievo.

Note: 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di guesto Laboratorio.
2) Il campionie NON viene conservato dopo I'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi,
3) Il Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.

4) Il Laboratorio non si assume la responsabilitd per i dati relativi al campionamento ¢/o le prove dichiarati dal Cliente.
5) MI = Metodo di prova interne del Laberatorio Trentino Servizi S.p.A.

Trentine Servizi S.p.A. - Cap. soc. Euro 224.700.158 i.v. - Codice Fiscale- Partita IVA @ Registro Imprese 01614640223
email info@rrentinoserviziit - yyww.trentinosendzi Tt
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Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
fel. D4B4/456.111 - fax 0464/456.222

Casella postale n.193

Trentino Servizi

segnalazione guasli energia eleltrica 800/959.888
segnalaziona guasti aliri servizi 800/289.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

= LLaboratorio -

Laboratorie ¢fo Trento

tel. 0461/ 362.2568/.201/.2868/.318
fax 0461/362.236

email laberatorio@trentinoservizi.it

Cliente:

38100 TRENTO (TN)

Rapporto di Prova N. 2008/5273 del 12/05/08

Campionato da : Cliente il;  05/05/08 ora: 08.00
Consegnato da . Cliente il:  05/05/08

Ricevuto da : Castelletti Luca

Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine ; 12/05/08

Campionamento . Campione prelevato dal cliente

PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivitd per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
Yia Vannetti, 32

Sostanza:
Identificazione campione
Punto di prelievo:

Acque generico

3587 - Sorgente del Pra

Parametro Metodo Unita di misura :Iil\,(f)artf) Ilil::,z:fmdl

Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 8,7
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente {vedi °C 3,8
nota 4)

pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 8,4 [6,5-9,5]
Conducibilita MI1-128 rev 2 2007: Conduttimetria pS/em a 20 °C 3940 {2500 n
Alcalinita' Mi-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 239,0
Fluoruri MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l F 0,07
Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/1Cl 2,50
Nitrati MI-115 rev | 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 1,80 50 0
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l S04 19,4 250 o
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 1,43 200 m
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia fonica mg/1 K 1,12
Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 69,4
Magnesio MI-115rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 8,17 50 )
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/t <{,1
AHuntinio MI-=103 rev 1 2007: ICP MS pg/t <50 200 M
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <05 10 M
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgfl 10,7 1000
Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 10,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgll <0,1
Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <{,1 1 m
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1
Cromo MI-103 rev 1 2007: 1ICP MS pg/l 0,30 50 n
Rame MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugfl 1,2 1000 M

Trentino Servizi S5.p.A. - Cap. soc. Euro 224.790.159 i.v. - Codice Fiscale- Partita IVA e Registro fmprese 01614640223
email info@trentinosenvizi.it - www.itrentinoservizi.it
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Sede legale e amminisirativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tef. D464/458.111 - fax 0464/456.222

Casella postale n. 193

segnalazione guasti energa elettrica 800/259.888
segnalazione guasti alti servizi 800/289.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
fel, 0461/362.222 - fax 0461/362.236

TR

Trentino Servizi

- Laboratorio -

Laboratorio ¢fo Trento

{el. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laboratorio@trentinoservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5273 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura ;;1!‘?;; I;;:;.: :ien:i.i
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 2 200 o
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pg/l < 0,05 I
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS peft 1,4
Manganese MI-103 rev 1 2007; ICP MS pg/l <0,5 50 M
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 0,65
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgfl 0,8
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t <0,5 10 n
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/lt <0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/t <1,0 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/l 8.327
Stagno MI-103 rev t 2007: ICP MS g/l <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 1154
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 1,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugfl <0,3 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007 Metodo M.P.N. MPN/100 mi 145
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007; Metodo M.P.N. MPN/100 ml 0
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 ml 0 0 M

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio:

1 dati di pH e conducibilitd sono stati misurati al momento del prelievo.

Note; 1) H presente rapporto riguarda esciusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione seritta da parte di questo Laboratorio.
2) Il campione NON viene conservato dopo l'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3) Ii Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4) 1l Laboratorio non si assume la responsabilitd per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente.
5) MI = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.

Trentino Servizl §.p.A. - Cap. soc. Euro 224.780.159 i.v. - Codice Fiscale- Partita IVA e Registro Imprese 01614640223
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Sede legate e amministrativa Casella postale n.193
via hManzoni, 24 - 38068 ROVERETO segnalazione guaski energia eleitrica 800/969.8588
tel. 0464/458.111 - fax 0464/456.222 segnalazione guasti altri servizi 800/289.423

Sede cperaliva di Trente
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/382.222 - fax 0461/362.236

~-Laboratorio -

Trentino Servizi

Labegratorio cle Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laboratorio @trentinoservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5273 del 12/05/08
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Sede legale e amminisirativa
via Manzonl, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 0484/456.111 - fax 0464/456.222

Casella postale n.193
segnalaziona guasti energia elettica 800/969.888
segnalazione guast altri servizi 800/28%.423

Sede eperativa di Trenta

via Fersinz 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/3682.238

Trentino Servizi

- LLaboratorio -

Laberatorio ¢/o Trento
tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/382.236
email |aboratorio@trentinosernvizi.it

Cliente:

38100 TRENTO (TN)

Rapporto di Prova N. 2008/5274 del 12/05/08

Campionato da : Cliente it 05/05/08 ora: 09,15
Consegnato da i Cliente il:  05/05/08

Ricevuto da : Castelletti Luca

Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 12/05/08

Campionamento

: Campione prelevato dal cliente

PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivita per Ia Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
- Via Vannetti, 32

Sostanza: Acque generico

Identificazione campione: 20085274

Punto di prelievo: 3607 - Sorgente Fontana Fredda

Parametro Metodo Unita di misura :i]li;l‘?;; II;:?; :_;:.i

Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °oC 6,5

nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 12,9

nota 4)
pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unity di pH 7.9 [6,5-9,5] ©
Conducibilita MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria 1S/em a 20 °C 258,0  |2500 )
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 146,4
Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l F 0,03
Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ci 0,90
Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 4,69 50 @i
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l S04 11,8 250 W
Sodio MI-113 rev 1 2007: Cromatografia icnica mg/l Na 0,65 200 M
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l K 0,38
Calcio MI-115 rev | 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 47,2
Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 2,67 50 m
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,1
Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugl <50 200 M
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5 10 M
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 9,0 1000
Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 3,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l <0,
Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugl/l <0,1 i m
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgfl <q0,1
Cromo Mi-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 0,30 50 )
Rame MI-103 rev i 2007: ICP MS pg/l <0,1 1000 m

email info@trentinoservizi.it - wwwirentinoservizi.it
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Trentino Servizi

Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 RCVERETC
tel. 0464/456.111 - tax 0464/458.222

Casella postale n.193

segnalazione guasti energia elettrica 800/289.888
seqnalaziona guastl altd servizi 800/289.423

Sade operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0481/362.222 - fax 0461/362.236

- l.aboratorio -

Laboratorio cfo Trento

tel. 0481/ 362 258/ 2017288/ 318
fax 0461/362.236

email laboratorio@trentinosarvizi.it

Rapporto di Prova N, 2008/5274 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura :;,lit)::o II::;.]; :fmdl
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <2 200 2
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pg/t <0,05 1
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 0,7
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng!l <0,5 50 m
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,38
Nichel MI-103 rev | 2007: ICP MS pg/l 0,5
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5 10 o
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngil <1,0 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 5.889
Stagno MI-103 rev I 2007: ICP MS ug/ <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 67,5
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5
Vanadio MI-103 rev 12007 ICP MS ug/t <Q,1
Zinco MI-103 rev 1 2007; ICP MS ug/l <03 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml 10
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N, MPN/100 ml 0
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 ml 0 0 - o
Caffeina MI-113 rev 1 2007: HPLC /UV-DAD ng/l < 0,010

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio:

I dati di pH e conducibilita sono stati misurati al momento del prelievo.

Note: 1)1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esse non pud essere riprodotto parzialmente, s¢ non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
2) Tl campione NON viene conservate dopo Pemissione del presente Rapporto di Prova, salve accordi diversi con it Cliente o
dispesizioni cogenti di norme o Leggi.
3) Il Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4) 11 Laboratorio non si assume la responsabilita per i dati relativi al campionamente efo le prove dichiarati dal Cliente.
5} MI = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi 8.p.A.
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Sede legale & amministrativa Casella postale n.183 Sede operaliva di Tranlo
via Manzoni, 24 - 38088 ROVERETO segnalaziona guasti energia elatirica 800/262.886 via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0484/458.111 - fax 0464/456.222 segnalaziona guasti altd servizi 800/289.423 tel. 0461/362.222 - fax 046 1/362.236

Laberaterio ¢fo Trenio
- tel. 0461/ 362.258/.201/.286/.318
-Laboratorio - fax 0481/362.236

email [aboratorio @trentinasenvizi.it

Trentino Servizi

Rapporto di Prova N. 2008/5274 del 12/05/08
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Trentino Servizi

Sede legale ¢ amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
1el.D464MSB.‘EH - fax 0464/456.222

Casella postate n.193
segnalazione guasti enargia eleitrica 800/268.888
sagnalazione guasti altri servizi 800/289.423

Sede operativa di Trento

via Fersina 23 - 38100 TRENTQ
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

- LLaboraterio -

Cliente:

Laboratorio ¢/o Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.2881.318

fax 0461/362.236

email laberaigrio@lrentinoservizi.if

Rapporto di Prova N. 2008/5275 del 12/05/08

Yia Vannetti, 32
38100 TRENTO (TN)

PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivita per Ia Ferrovia del Brennero ¢ per lo sviluppo delle

Campionato da : Cliente il: 05/05/08 ora; 09.30

Consegnato da : Cliente il:  05/05/08

Ricevuto da . Castelletti Luca

Data inizio analist  : 05/05/08 Data Fine . 12/05/08

Campionamento : Campione prelevato dal cliente

Sostanza: Acque generico
Identificazione campione; 20085275
Punto di prelievo: 3608 - Sorgente Pra della Malga
Parametro Metodo Unita di misura Yalore Ll.n "t? di
rilevato Riferim,
Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 7,0
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 13,2
nota 4) .

pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7,6 [6,5-0,5] ©
Conducibilita MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria pS/em a 20 °C 361,0 2500 W
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 231,8

Fluoruri MI-115 rev 12007 Cromatografia icnica mg/l F 0,05

Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/t Cl 1,00

Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia fonica mg/l NO3 0,55 50 M
Solfati MI-115 rev I 2007: Cromatografia ionica mg/1 S04 4,0 250 m
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 0,78 200 W
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l K 0,15

Calcio MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l Ca 70,4

Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 2,44 50 «
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,1

Alluminio Mi-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <50 200 M
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5 10 0
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 1,3 1000

Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 34,0

Berillio MI-103 rev 1 2007: 1ICP MS pg/l <0,1

Cadmio MI-103 rev I 2007: ICP MS pg/l <0,1 1 M
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1

Cromo MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 0,30 50 O
Rame Mi-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,5 1000 m
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Sede legale & amminisirativa
via Manzonl, 24 - 38088 ROVERETO

tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222

Casella postale n.193

segnalazione guasli energia eletirica 800/3569.838
segnalazione guasli aliri servizi 800/289.423

Sede operaliva di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.23

- lL.aboratorio -

Laboratoric ¢/o Trento
tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

Rapporto di Prova N, 2008/5275 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura :l?:}\?art‘:) Il;:;; i:fn;]‘i
Ferro MI-103 rev 1 2007; ICP MS ng/l <2 200 @
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pg/t <0,05 1
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,2
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgit <05 50 M
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 0,12
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS peft 0.9
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t <0,5 10 )
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5
Antimonio MI-103 rev | 2007: ICP MS ng/l <1,0 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5 10
Silice MI-103 rev [ 2007: ICP MS ug/l 7.874
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS Lig/] <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS Leg/] 65,0
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l <0,5
Tallio MI-103 rev 12007 ICP MS rg/t <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 1,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,3 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007: Mstodo M.P.N. MPN/100 ml 16
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 m| 0 0 M

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n. 3t

Note Laboratorio:

I dati di pH ¢ conducibilita sono stati misurati al momento del prelievo.

Note: 1)1 presente rapporto riguarda esclusivamente il campions soitoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scrilta da parte di questo Laboratorio.
2) 1l campione NON viene conservate dopo 'emissione del presente Rapporto di Prova, saivo accordi diversi con it Cliente o
disposizioni cogentt di norme o Leggi.
3) 1l Laboraterio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4) Il Laboratorio non si assume la responsabilita per i dati refativi al campionamento efo le prove dichiarati dal Cliente.
5) M1 = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi 8.p.A.

Trentino Servizi S.p.A. - Cap. scc. Euro 224.730.159 (.v. - Codice Fiscale- Partita IVA & Registro imprese 01614640223
email info@trentinoserviziit - www.irentinoservizt.it




Sede legale & amministrativa Casella postale n.193 Sede operaliva di Trento
via Manzonl, 24 - 38068 ROVERETO sagnalazione guasli energia elaltrica 800/969.988 via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tef. 0464/456.141 - fax 0464/456.222 segnalazione guasli alir servizi 800/288.423 tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Laboratorio ¢fo Trento
tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318

Trentino Servizi -lLaboratorio - fax C461/362 236

email laboratorio@lrentinosenvizii

Rapporto di Prova N. 2008/5275 del 12/05/08
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Trentino Servizi

Sede legate e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 04641456.111 - fax 0464/456.222

Casella poslale n. 193
segnalazione guasli energia eleltrica 800/869.888
sepnalazions guasti alin servizi 800/289.423

- Laboratorio -

Cliente:

Laboratorio cfo Trento

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTC
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

Rapporto di Prova N. 2008/5276 del 12/05/08

Via Vannetti, 32
38100 TRENTQO (TN)

email faboratorio@trentinoservizi.it

PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivitd per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle

Campionato da : Cliente il:  05/05/08 ora: 09.50

Consegnato da 1 Cliente il:  05/05/08

Ricevuto da . Castelletti Luca

Data inizio analist  : 05/05/08 Data Fine : 12/05/08

Campionamento : Campione prelevato dal cliente

Sostanza: Acque generico
Identificazione campione: 20085276
Punto di prelievo: 3605 - Sorgente S.Antonio
Parametro Metodo Unita di misura Ya}ore Ll.m lt? di
rilevato Riferim.
Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 12,1
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 13,6
nota 4)

pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7,7 [6,5-9,51 ®
Conducibilita MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria uS/em a 20 °C 409,0  |2500 o
Alcalinita' MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 259,3

Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/1 F 0,07

Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Cl 1,20

Nitrati MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l NO3 0,56 50 m
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l S04 14,4 250 W
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 1,71 200 o
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l K 0,43

Caleio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 67,8

Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/t Mg 10,64 {50 M
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1

Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/t <50 200 0
Arsenico MI-103 rev 1 2007 ICP MS ug/l <0,5 10 m
Boro MI-103 rev I 2007: ICP M3 ng/l 8,5 1000

Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 21,0

Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngfl <0,1

Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <{,1 1 m
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngfl <0,1

Cromo MI-103 rev } 2007: ICP MS ngfl 0,40 50 )
Raine MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngll 0,5 1000 m

Trentino Servizi S.0.A. - Cap. 506, Euro 224.790.159 i v. - Codice Fiscale- Partita IVA & Registro Imprase 01614640223
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Sede legafe @ amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. U464/456.111 - fax 0464/456.222

Casella postale n.183
segnalazione guasti energia efeitrica 800/969.888
segnalazione guasti altd servizi 800/28%.423

Sede operaliva di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Laboratorio ¢fo Trente

tel. 0461/ 262 258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laberatoriofltrentinoservizi.it

Trentino Servizi -Laboratorio -

Rapporto di Prova N. 2008/5276 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura :i/lit);ti Ii;:;::;iil
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ne/l <2 200 M
Mercurio MI-105 rev 1 2007 AA con sistema a idruri ng/l < 0,05 1
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 1,3
Manganese MI-103 rev 1 2007; ICP MS pe/l 1,2 50 m
Molibdeno MI-103 rev 1 2007, ICP MS ng/l 0,42
Nichel MI-103 rev 1 2007; ICP MS pgfl 0,7
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5 10 m
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/!t <10 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 7.258
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS§ pg/t <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgll 101,2
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5
Tallio MI-103 rev | 2007: ICP MS ug/l <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/ 1,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,7 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml >200
Escherichia coli Mi-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml ]
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 ml 2 0 O

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboraterie: I dati di pH e conducibilitd sone stati misurati al momento del prelievo,

Note: )1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non puo essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
2) Il campione NON viene conservato dopo I'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi cen il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3) Il Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4 H Laboratorio non si assume la responsabilita per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dat Cliente.
5) MI = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.

Trentino Servizi S.p.A. - Cap. soc. Euro 224,740,159 tv. - Codice Fiscale- Parita IVA e Registro Imprese 01614640223
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Sede legale e amministrativa Caselfa postale n. 193 Sede operativa di Trenlo
via Manzoni, 24 - 33068 ROVERETO segnalazions guasti energia elettrica 800/969 988 via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0464/456. 111 - fax 0464/456.222 seqnalazione guasti altri servizi 800/288.423 tel. 04681/362.222 - fax 0461/362.236

L. aboratorio cfo Trente
- tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
= Laboerateri o - fax 0461/362.236

Tfeﬂtlno SerViZ| email laboratorio@trentinoservizi.it

Rapporto di Prova N, 2008/5276 del 12/05/08

""" Pagina 3 di 3~

Trentino Servizi 5.p.A. - Cap. soc. Eura 224.720.15% Lv. - Codice Fiscale- Partita {VA e Registro imprese 01674640223
email jnfo@irentinssenvizi.it - www trentinoservizi.it




Sede legale e amministrativa Casella postale n.193
via Manzeni, 24 - 28088 ROVERETO

tel. D464/456,111 - fax 0464/456.222

segnalazione guasti energia elettrica 800/989.888
segnalaziona guasti altri servizi 800/289.423

Sede cperativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

- .aboratorio -

Trentino Servizi

Laberatorio ofo Trento

tel. 0481/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0481/362.236

email laboraterio@lrentinoservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5277 del 12/05/08

Cliente:
Via Vannetit, 32
38100 TRENTO (TN)

PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivita per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle

Campionato da . Cliente il:  05/05/08 ora: 10.00
Consegnato da : Cliente il;  05/05/08
Ricevuto da : Castelletti Luca
Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 12/05/08
Campionamento : Campione prelevato dal cliente
Sostanza: Acque generico
Identificazione campione: 20085277
Punto di prelievo: 3604 - Sorgente Albiola
Parametro Metodo Unita di misura Yalore Ll.mlt? di
rilevato Riferim,
Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 8,9
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelieve comunicata dal cliente (vedi °C 14,2
nota 4) :
pH MI-128 rev 2 2007; Potenziometria unita di pH 7.6 [6,5-9,5] O
Conducibilitd MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria pS/cma 20 °C 307,0 2500 {
Alcalinita' MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 181,3
Fluoruri MI-115 rev I 2007: Cromatografia ionica mg/lF 0,04
Cloruro MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l1 Cl 0,90
Nitrati MI-115 rev 1 2007; Cromatografia jonica mg/I NO3 3,79 50 n
Solfati Mi-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mgfl S04 12,6 250 )
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 0,66 200 M
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l K 0,37
Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 52,7
Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 5,66 50 )
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1
Alluminio MI-103 rev 1 2007; ICP MS pelt <350 200 m
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/l <0,5 10 M
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 9,1 1000
Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 4,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,1
Cadimio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugfl <0,1 1 12
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,1
Cromo MI-103 rev [ 2007: ICP MS pe/l 0,30 50 0
Rame MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <01 1600 )
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Casella postale n.193
segnalazione guasli energia eletlrica 800/289.888
segnalazione guasti allri servizi 800/289.423

Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETC
tel. 0464/456.111 - fax 0464/458.222

Seda operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Laboratorio c/c Trenta

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email {aboratorio@trentinosenviziit

Trentino Servizi - l.aboratorio -

Rapporto di Prova N, 2008/5277 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura Xlil\?:; I&I?;:E:'
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t <2 200 n
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pg/t <005 I
Litio MI-103 rev 1 2007. ICP MS g/t 1,1
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5 50 m
Molibdeno MI-103 rev | 2007: ICP M3 ng/t 0,55
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5
Piombo MI-103 rev | 2007: ICP MS pg/l <0,5 10 M
Rubidio MI-103 rev I 2007; ICP MS pgil <0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <1,0 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugll <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 6.661
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <9,1
Stronzio MI-103 rev 12007: ICP MS ug/t 78,6
Tianio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <05
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 1,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <03 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007: Metedo M.P.N. MPN/100 ml 130
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N, MPN/100 ml 0
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 m] ] 0 m

() D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio:

T dati di pH e conducibilita sono stati misurati al momento del prelievo.

Note: 1)1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
2) 1l campione NON viene conservato dopo I'emissione del presente Rapporto di Prova, satve accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi,
3) 1f Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati,
4} 1l Laboratorio non si assume la responsabilita per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente.
5} M1 = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.

Trentino Servizi 5.p.A. - Cap. soc. Euro 224.720.159 i.v. - Codice Fiscale- Pariita IVA e Registro Imprese 01614640223
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Sede legale @ amministrativa Casella postale n.193 Sede operativa di Trento
via Manzoni, 24 - 38088 ROVERETO segnalazione guasti energia eletirica 600/289.888 viz Fersina 23 - 38900 TRENTO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222 segnalazione guasti eltri servizi 800/269.423 tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Laboratorio ¢fo Trento
tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318

- Laboeratorio - fax 0481/362.236

email laboratorio@lrentinosenviz.i

LOralono.

Trentino Sernvizi

Rapporto di Prova N. 2008/5277 del 12/05/08

atorio e
chimiche
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Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38088 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.220

Casella postale n.193

segnalazione guasti energia eletlrica 800/289.688

Trentino Servizi

- L.aboratorio -

Cliente:

segnalazione guasti altri servizi 800/289.423

Seda operativa di Trento

via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362 236

Laboratorio c/o Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laboratorie@trentinoservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5279 del 12/05/08

Yia Vannetti, 32
38100 TRENTO (TN)

PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivita per Ia Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle

Campionato da : Cliente it:  05/05/08 ora: 10.45

Consegnato da . Cliente il.  05/05/08

Ricevuto da : Castelletti Luca

Data inizio analisi ~ : 05/05/08 Data Fine : 12/05/08

Campionamento . Campione prelevato dal cliente

Sostanza: Acque generico
Identificazione campione: 20085279
Punto di prelievo: 3614 - Sorgente Masera
Parametro Metodo Unita di misura Yaiore Ll.m }t? di
rilevato Riferim,
Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 12,8
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 16,3
nota 4)

pH MI-128 rev 2 2007; Potenziometria unita di pH 7,6 [6,5-9,5] ©
Conducibilita MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria pS/em a 20 °C 446,0 (2500 n
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/t HCO3 292.6

Fluoruri MI-115 rev I 2007: Cromatografia ionica mg/l F 0,04

Cloruro MI-115 rev | 2007; Cromatografia ionica mg/1 Cl 1,40

Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 4,33 50 o
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l S04 6,3 250 O]
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 1,54 200 m
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l K 0,33

Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 55,8

Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 2505 |50 m
Argento MI-103 rev | 2007: ICP MS pg/l <0,1

Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <5,0 200 W
Arsenico MI-103 rev | 2007; ICP MS ug/l <0,5 10 )
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 6,6 1000

Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS 1eg/1 8,0

Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/ <{,1

Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l < 0,1 1 n
Cobalto MI-103 rev 12007: ICP MS pg/t < 0,1

Cromo MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 0,60 50 n
Rame MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngfl 0,8 1600 o)
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Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222

Casslla postale n.193

segnalazione guasli energia eleltrica 800/259.6588
segnalazione guasli altri servizi 800/289.423

Sede operativa di Trenta
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
fel, 0461/362 222 - fax 0461/362.236

Trenting Servizi

- Laboratorio -

Rapporto di Prova N. 2008/5279 del 12/05/08

Laboratorio ¢fo Trento

tel. D461/ 362.258/.201/.288/.218
fax 0461/362.2368

emaf laboratorio@trentinoseryizi,it

Parametro Metodo Unita di misura :]ae:);z} IIJ{]:?; :;r:i_i
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 7 200 m
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistemna a idruri ng/l <005 |l
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0.4
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l <{,5 50 w
Molibdeno MI-103 rev 1 2007; ICP MS ug/t 0,22
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 3,1
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5 10 M
Rubidio Mi-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007; ICP MS pell < L0 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS gl 5.099
Stagno MI-103 rev 1 2007; ICP MS pe/l <Q,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 22,0
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Vanadio MI-103 rev | 2007: ICP MS pgft 2,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 1,2 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 m! i
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 m! 0
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 ml 0 0 &
Caffeina MI-113 rev 1 2007: HPLC/ UV-DAD ug/l <0,010

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio:

I dati di pH ¢ conducibilita sono stati misurati al momento del prelievo.

Note: 1) 1i presente rapporto rignarda esclusivamente il campione sotioposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio,
2) 1l campione NON viene conservato dopo Femissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3} I Laboratario, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4) 11 Laboratorio non si assume la responsabilitd per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente.
5) M1 = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.

Trentino Servizi 5.p.A. - Cap. soc. Furo 224,790,159 i.v. - Codice Fiscale- Partita VA e Registro Imprese 01614840223
emai info@irentinoservizl. it - wwvitrentinoservizi.it
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Seda legale e amminisirativa Casella postale n.193 Sede operativa di Trento
via kanzoni, 24 - 38068 ROVERETO segnalazione guasti energia eleltrica 800/269.888 via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0464456, 111 - fax 0464/456.222 segnalazione guast alir servizi 800/289.423 tal. D461/362.222 - fax 0461/36:

Laboratorio cfo Trénio
- tel. 0461/ 362.258/.201/.2881.318
- lLaboeratorio - fax 04617362 236

emai laboratorioftrentinoservizi it

Trentino Servizi

Rapporto di Prova N. 2008/5279 del 12/05/08
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Casella postale n. 193
segnalazicne guasti energia eletirica 800/269.888
segnalazione guasli altri servizi 800/289.423

Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETC
tel. 0464/456.111 - fax 0464/466,222

Sede operaliva di Trento
via Farsina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Laboratorio ¢/o Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laboratorio@trentinoservizi.if

-Laboratorio -

Trentino Servizi

Rapporto di Prova N. 2008/5282 del 12/05/08

- Cliente: PAT - Progetio Speciale Coordinamento Attivitd per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
Via Vannetti, 32

38100 TRENTO (TN)

Campionato da : Cliente il:  05/05/08 ora: 11.40
Consegnato da : Cliente il:  05/05/08
Ricevuto da ; Castelletti Luca
Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 12/05/08
Campionamento : Campione prelevato dal cliente
Sostanza: Acque generico
Identificazione campione: 20085282
Punto di prelieve: 4247 - Sorgente Compet
Parametro Metodo Unita di misura Yalore Ll.n m? di
rilevato Riferim.
Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dat cliente (vedi °C 12,6
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 16,7
nota 4)
pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7,6 [6,5-9,5] @
Conducibilitd MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria PS/cma 20 °C 464,0  [2500 0
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/t HCO3 326,8
Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l F 0,05
Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Cl 0,90
Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/1 NO3 2,32 50 M
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l 804 5,2 250 M
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 0,67 200 M
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/lK 0,16
Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 60,5
Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/i Mg 27,52 50 M
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS pefl <{,1
Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/l <50 200 )
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS png/t <05 10 m
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 6,3 1000
Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l 4,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: 1ICP MS rg/l <0,1
Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/ <0,1 I o
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,1
Cromo MI-103 rev 1 2007; ICP MS ng/l 0,40 50 M
Rame MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,6 1000 m

Trentfino Sarvizi 5.p.A. - Cap. soc. Euro 224.790.158 i.v. - Codice Fiscale- Partila IVA & Registro Imprese 01614640223
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Sede legale e amministrativa
via Manzonl, 24 - 38088 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222

Lasella postala n.193

segnalazione guasti energia elstirica 800/869.888
segnalazione guasti altri servizi 800/289.423

Seda operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTC
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Trentino Servizi

~L.aborateorio -

Laberatorio cfo Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/352.236

email laboratoriv@lrentinesaniziil

Rapporto di Prova N, 2008/5282 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura Xli:al‘?:teo I'I::?‘: :;:l'i
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <2 200 m
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pe/l < 0,05 1
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,3
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5 50 o
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 0,11
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,7
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5 10 m
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007; ICP MS ng/l <1,0 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 3.927
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgll 21,3
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Vanadio MI-103 rev | 2007; ICP MS ug/l 1,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS .ol 1,2 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml 70
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml 0
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 mi 0 0 m

(1) D.Lgs. 2/2/200t n. 31

Note Laboratorio:

I dati di pH e conducibilitd sono stati misurati al momento del prefievo,

Note: 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
2) It campione NON viene conservato dopo emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3} 1i Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4} 11 Laboratorio non si assume fa responsabilita per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarai dal Cliente.
5) MI = Metodo di prova interno del Laboraterio Trentine Servizi S.p.A.

Trentino Servizi $.p.A. - Cap. soc. Euro 224.790.159 i.v. - Codice Fiscale- Partita IVA e Reglstro Imprese 01614840222
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Seda legale e amministrativa Casella postale n.193 Sede operativa di Trento
via l4anzoni, 24 - 38068 ROVERETO segnalaziona guasti energia eletirica 800/969.888 via Farsina 23 - 36100 TRENTO
tel. D464/456.111 - fax (464/455.222 segnataziona guasti altr servizi 800/269.423 tel. 04B1/262.222 - fax 0461/362.236

Laboratorio c/o Trento
tel. 0461/ 362.258/.201/.2881.318

- l.aboratorio - fax 0461/362.236

Trentino Servizi . B email laboralorio@trentinoservizi it

Rapporto di Prova N. 2008/5282 del 12/05/08
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Sede legale e amministrativa
via Manzeni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 04B4/456.111 - fax 0464/456.222

Casella postala n.193

segnalazions guast enargia elaltrica 800/969.888
segnalazione guasti aitn servizi 300/289.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362 222 - fax 0461/362.236

Trentino Servizi

- L.aboratorio -

Cliente:

38100 TRENTO (TN)

Lahoralaric ¢fo Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laboratorio@irentinoservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5284 del 12/05/08

Campionato da : Cliente il:  05/05/08 ora: 11.55
Consegnato da : Cliente il:  05/05/08

Ricevuto da : Castelletti Luca

Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 12/05/08

Campionamento : Campione prelevato dal cliente

PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivitd per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
Via Vannetti, 32

Sostanza:
Identificazione campione

Punto di prelievo

Acque generico
1 20085284
: 4242 - Sorgente Maso Trapp

Parametro Metodo Unita di misura Lit:‘; 11::;.:3 i:;nd.i
Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 12,8
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 17,2
nota 4)

pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unitd di pH 7.4 [6,5-9,51 @™
Conducibilita M1-128 rev 2 2007: Conduttimetria uS/em a 20 °C 579,0  [2500 )
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 305,6

Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l F 0,05

Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/i Cl 13,20

Nitrati MI-115 rev T 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 19,41 50 M
Solfati Mi-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l 504 28,5 250 i
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 3,96 200 o
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l K 1,42

Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 82,6

Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 22,18 50 ®
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugl/l <0,

Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <5,0 200 o
Arsenico MI-103 rev 1 2007; ICP MS pg/t 0,5 10 M
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 17,6 1000

Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l 15,0

Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS 1g/l <0,1

Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngll <0,1 1 m
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP M5 ngll <0,1

Cromo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 0,70 50 M
Rame MI-103 rev [ 2007: ICP MS ug/l 1,2 1000 0

email info@trentinaservizi.it - wwaw.trentinoservizi.it
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Sede lega'e e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 RCVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222

Casella postale n. 193

segnalaziona guasti energia elelirica 800/989.858
segnalazione guasti altr servizi 800/289.423

Trentino Servizi

-l.aboeratorio -

Seda operativa di Trento

via Fersina 23 - 38100 TRENTO

tel. 0461/362.222 - fax D461/362.236

Laboratorio c/o Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

emait laboratofio@trentinoservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5284 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura :i/lilw");ti) I;{:nfe i:;}:]'i
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <2 200 )
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pg/l <0,05 1
Litio MI-103 rey 1 2007: ICP MS ng/t 0,6
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/fl <0,5 50 M
Molibdeno MI-103 rev 1 2007; ICP MS pg/l 0,38
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS peg/l 1,4
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/t <0,5 10 n
Rubidic MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <10 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngl <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 18.387
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 52,9
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007; ICP MS pgll <4{,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 2,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 2,6 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml 0
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml 0
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 ml ] 0 m

(1) D.Lgs.2/2/2001 n.31

Note Laboratorio:

I dati di pH e conducibilith sono stati misurati al momento del prelievo.

Note: 1)1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio,
23 1l campione NON viene conservato dopo Pemissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente 0
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3) il Lahoratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4) 1l Laboratorio non si assume la responsabilitd per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente,
5) M1 = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.
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Sede legale e amministrativa Casella postale n.193
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO segnalazione guast! energia eletirica 800/969.888
tel. 04641456111 - fax 0484/456.222 segnalazione guast siti senizl B00/289.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
fel. 0461/362.222 - fax (461/362.236

Trentino Servizi -Laboratorio -

Rapporto di Prova N. 2008/5284 del 12/05/08

Laboratorio cfo Trento
fel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

emal! laboratorio@trentinoservizi.it
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Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 28088 ROVERETOQ
fel. §464/456.111 - fax 0464/466.222

Casella postale n.193
segnalazione guasli enargia elelirica 800/969.888
segnalazione guasti alin servizi 800/289.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

i

Trentino Servizi

~l.aboratorio -

Laboratario cfo Trento
tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

Cliente:

emall laboratorio@irentinosaryizl.i

Rapporto di Prova N. 2008/5287 del 12/05/08

PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivith per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle

Via Vannetti, 32
38100 TRENTO (TN)

" Campionato da : Cliente il:  05/05/08 ora: 12.35
Consegnato da : Cliente il:  05/05/08
Ricevuto da 1 Castelletti Luca
Data inizio analisi @ 05/05/08 Data Fine : 12/05/08

Campionamento

1 Campione prelevato dal cliente

Sostanza:
Identificazione campione
Punto di prelievo:

Acque generico

1 20085287

3620 - Sorgente loc. Acquaviva

Trentino Servizl 8.p.A. - Cap. soc. Euro 224.780.159 i.v. - Codice Fiscale- Partila IVA e Registro Imprese 01614640223
email infoftrentinoservizi.it - www.lrentinosenvizi.it

Parametro Metodo Unita di misura :iriil‘?art?) II";:?; :fmdl

Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 10,1
nota 4}
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 17,8
nota 4}
pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 74 [6,5-9,5] W
Conducibilita MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria uS/cm a 20 °C 2750 |2500 M
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 1684
Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l F 0,02
Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Cl 1,00
Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica ‘mg/I NO3 5,03 50 v
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/1 S04 3,9 250 m
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 0,79 200 o
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l K 0,21
Calcio MI-1135 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/i Ca 41,0
Magnesio MI-115 rev 1 2007. Cromatografia ionica mg/l Mg 10,52 50 t
Argento MI-103 rev § 2007: ICP MS ng/l <0,1
Alluminio Mi-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <350 200 0
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5 i0 M
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/t 6,3 1000
Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngfl 3,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/l <0,1
Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <01 |1 M
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngll <0,1
Cromo MI-103 rev 1 2007: JICP MS pg/l 0,30 50 O
Rame MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 0,4 1000 M
Pagina 1di 3




Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETC
tel. 0464/456.111 - fax 04841466222

Casella pestale n,193

segnalazione guasti energia elettrica 800/269.888
segnalazione guasti altri servizi 800/289.423

Sede operaliva di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Trentino Servizi

- L.aboratorio -

Laboratorio ¢/o Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fex 0461/362.236

email laboratorio@lrentingservizi,it

Rapporto di Prova N. 2008/5287 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura X;l‘?:; II::;.: :;]dl
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 13 200 n
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pgll <005 i
Litio MI-103 rev 1 2007; ICP MS ngl <9,2
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l L8 50 o
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,25
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <9,5 10 o
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5
Antimonio MI-103 rev [ 2007: ICP MS pg/l <1,0 10
Selenio MI-103 rev T 2007: ICP MS ug/l <0,5 i0
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 2.409
Stagno MI-103 rev 1 2007; ICP MS ug/l <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 29,6
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l <Q,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/ 1,0
Zinco MI-103 rev 1 2007; ICP MS ug/l 1,3 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml 5
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 mi 0
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 m! 0 0 &

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n, 31

Note Laboratorio;

I dati di pH ¢ conducibilita sono stati misorati al momento del prelievo,

Note: 1) Ii presente rapporto riguarda esclusivamente il campione settoposto & prova ed esse non pud essere ripredotto parzialmente, se non
previa approvaziene scritta da parte di questo Laboratorio.
2} 11 campione NON viene conservato depo Femissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3) Il Laboratorio, quando applicabite, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4} 11 Laboratorio non si assume la responsabilitd per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente.
5) MI = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.
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Sede legale e amministrativa Casella postale n.183
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO seqnralazionse guasti energia elettrica 800/269.688
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222 segnralazione guasti altri servizi 800/289.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
fel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Trentino Servizi -Laboratorio -

{aboratorio cfo Trento

fel, 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

emall iaboratorio®irentinoservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5287 del 12/05/08

Trentine Servizl $.p.A. - Cap. soc. Eure 224.790.159 L.v. - Codice Flscale- Parita IVA e Registro Imprese 01614640223
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Sede legale e amministrativa
via Manzonl, 24 - 38088 ROVERETO
tel. Q464/456.111 - fax 0464/456.222

Casella postale n.183
segnalazione guasti energia elettrica 800/969.888
segnalazione guasti altri servizi 800/28%.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Trentino Servizi

- Laboratorio -

Laboratorio c/o Trento

tel. 0481/ 362.258/.201/.286/.318
fax 0461/362.238

email laboratorio@trentinosenvizi it

Rapporto di Prova N. 2008/5289 del 12/05/08

Cliente: PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivitd per la Ferrovia del Brennero ¢ per lo sviluppo delle
Via Vannetti, 32
38100 TRENTO (TN)
Campionato da : Cliente il: 05/05/08 ora: 14.15
Consegnato da : Cliente il:  05/05/08
Ricevuto da : Castelletti Luca
Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 12/05/08
Campicnamento : Campione prelevato dal cliente
Sostanza: Acque generico
Identificazione campione: 20085289
Punto di prelievo: 4285 - Sorgente Brusaferro 2
Parametro Metodo Unita di misura Yalore Ll.n "t? di
rilevato Riferim.
Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 12,1
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 18,8
nota 4)
pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7,5 6,595 W
Conducibiliti MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria pS/em a 20 °C 353,06 |2500 2
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 204.8
Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l F 0,07
Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Cl 2,40
Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/t NO3 742 50 M
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l SO4 11,9 250 M
Sodio Mi-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 1,68 200 m
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/lK 0,48
Calcio MI-115 rev 1 2007 Cromatografia icnica mg/l Ca 38,2
Magnesio MI-115 rev T 2007: Cromatografia ionica mgfl Mg 22,10 |50 M
Argento MI-103 rev 1 2007 ICP MS ngll <0,1
Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngl <30 200 o
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,5 10 o
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l 1,7 1000
Bario Mi-103 rev 1 2007: ICP MS pg/lt 9,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngll <{,1
Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,1 1 m
Cobalfo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <{,1
Cromo MI-103 rev 1 2007 ICP MS pg/l 0,50 50 a
Rame MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/t 6,3 1000 m

Trentine Servizi S.p.A. - Cap. soc. Euro 224.790.159 i.v. - Codice Fiscale- Partita IVA e Registro lmprese 01614640223

email info@trentinoservizi.it - www.trentinoservizi. it




Sede legale @ amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222

Casella postala n. 183

segnalazione guasti energia elettrica 800/989.888
segnalazione guasti altrl servizi 800/289.423

Trentino Servizi

= lL.aboratorio -

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 33100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Laboratorie cfo Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

email laboratorio@itrentinoservizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5289 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura zrlit};ti) I;?::]t‘:a i:;:j.i
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgfl 88 200 M
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri ug/t < 0,05 1
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 0,5
Manganese MI-103 rev 1 2007; ICP MS ng/t 1,6 30 M
Molibdeno MI-103 rev 1 2007; ICP MS pg/fl 0,29
Nichel MI-103 rev 12007: ICP MS ng/l 0,9
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l L7 10 ®
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugll <{,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <1,0 10
Selenio Mi-103 rev 1 2007; ICP MS pg/l <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 6.100
Stagno MI-103 rev 1 2007: [CP MS pg/l <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 832
Titanio MI-103 rev | 2007: ICP MS ng/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 2,0
Zinco MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 700,0 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007; Metodo M.P.N. MPN/100 ml 59
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007; Metodo M.P.N. MPN/100 mi 0
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 m} 2 0 M

(1) D.Lgs.2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio:

I dati di pH e conducibilita sono stati misurati al momento del prelieve.

Note: 1)1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboraterio.
2) 1l campione NON viene conservato dopo ['emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3} 11 Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4) 11 Laboratorio non si assume la responsabilita per i dati relativi al campionamentoe e/o le prove dichiarati dal Cliente.
5) MI = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.

Trentino Servizi S.p.A. - Cap. soc. Euro 224.790.159 i.v. - Codice Fiscale- Partita IVA e Registro imprese 01614640223
email info@irentinosenvizi if - www.trenlinoservizi.it
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Sede legale e amministrativa Casella postale n. 193 Sede operativa di Trento
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO segnalazione guasti energia elettrica 800/262.888 via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222 segnalazione guast altrl servizi 800/289.423 tal. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Laboratorie ¢/o Trento
- tel. 0481/ 362.258/.201/.288/.318
~Laboeratoeri o - fax 0461/362.236

email laboratorio@trentinosendzi i

Trentino Servizi

Rapporto di Prova N. 2008/5289 del 12/05/08
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Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 046456111 - fax 0464/456.222

Casazllz postale n.193
segnalazione guasti energia elettica 800/969.888
segnalazione guasti altr servizi 800/283.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Laboratorio cle Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288.318
fax 0461/362.236

email laboratoric@trentinoservizi.it

Trentino Servizi -Laboratorio -

Rapporto di Prova N, 2008/5290 del 12/05/08

Cliente: PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivitd per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
Via Vannetti, 32

38100 TRENTO (TN)

Campionato da : Cliente il:  05/05/08 ora: 14.30
Consegnato da : Cliente il:  05/05/08
Ricevuto da : Castelletti Luca
Data inizio analisi ~ : 05/05/08 Data Fine ; 12/05/08
Campionamento 1 Campione prelevato dal cliente
Sostanza: Acgue generico
Identificazione campione: 20085290
Punto di prelievo: 4295 - Sorgente Piani Longhi 2
Parametro Metodo Unita di misura \:’alm‘e L].m lt?’ di
rilevato Riferim.
Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 10,8
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 18,7
nota 4)
pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7,2 [6,5-9,5] W
Conducibilitd MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria uS/em a 20 °C 513,0  [2500 )
Alcalinita' MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 314,8
Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/t F 0,06
Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Cl 2,710
Nitrati Mi-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica -mg/l NO3 14,71 50 O
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l SO4 15,2 250 M
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 1,82 200 m
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l K 1,35
Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica meg/l Ca 63,2
Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 29,71 50 M
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgfl <0,1
Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pe/t <50  [200 W
Arsenico MI-103 rev 1 2007; ICP MS pg/t 0,5 10 @
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngll 12,9 1000
Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 15,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS rg/ <0,1
Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngfl <g,1 I ®
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,1
Cromo MI-103 rev 1 2007: ICP MS neg/t 0,50 50 m
Rame MI-103 rev [ 2007: ICP MS ugll 1,3 1000 W

Trantino Servizi §.p.A. - Cap. soc. Eurc 224.780.153 iv. - Codice Fiscale- Partita VA a Registro Impresa 01614640223

email info@irentinoservizl it - wyaw trentinoservizi it
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Sede cperativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

Casella postale n.183
segnalazions guasti energia elettrica 800/969.888
segnalaziona guasti aitri servizi 800/289.423

Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222

Trentino Servizi

-Laboratoerio -

Laberalorio cfo Trento
tel. 0461/ 362.258/.201/.2881.318
fax 0461/362.236

email laboratorio@trentinosenvizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5290 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura :li]\?arz) II::;‘:’ i:;md'i
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <2  j200 n
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pg/l < 0,05 i
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,2
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5 50 o
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,83
Nichel MI-103 rev 1 2007; ICP MS pe/l 0,6
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5 10 ®
Rubidio MI-103 rev | 2007, ICP MS ng/l <0,5
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <10 10
Selenio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 8.462
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007; ICP MS ng/l 43,5
Titanio MI-103 rev 1 2007; ICP MS g/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS g/l 4,0
Zinco Mi-103 rev 1 2007: ICP MS ngfl 12,0 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml 200
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml 0
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 m! 0 0 m

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio:

I dati di pH e conducibilitd sono stati misurati al momento del prelievo.

Note: 1) 1l presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
2} 11 campione NON viene conservato dope 'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3) Il Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4y 1t Laboratorio non si assume la responsabilitd per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente,
5) Ml = Metode di prova interno del Laboratorio Trentino Servizi S.p.A.
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Sede legale @ amministrativa Casella postale n, 183

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tel. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

via Manzoni, 24 - 380868 ROVERETO segnalazions guasti energia elettrica 800/969.888
1e!. 0464/456.111 - fax 0464/456.222 segnalazione guasti altr servizi 800/289.423
- L -Laboraterio =
Trentine Servizi

Laboratoric c/o Trento

tel. 0481/ 362.268/. 201/ 288/ 318
fax 0461/362.236

email Jaboratorio@trentinoservizi.it

Rapporto di Prova N, 2008/5290 del 12/05/08

Trentino Servizi S.p.A - Cap. soc. Euro 224.790.159 i.v. - Codice Fiscale- Partita IVA e Registro imprese 01814640223
email info@trentinosarvizi.if - www.trentinoservizi.it

Pagina3 di3

RENTINO




Sede legale e amministraliva

via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tal. 0464/458.111 - fax 0464/456.222

Trentino Servizi

Cliente:

Casella postale n.183

segnalazione guasti energia elettrica 800/969.888
segnalazione guasti altd servizi 800/286,423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
tal. 0461/362.222 - fax 0461/362.236

- Laboratorio -

38100 TRENTO (TN)

Rapporto di Prova N. 2008/5291 del 12/05/08

Campionato da : Cliente il: 05/05/08 ora: 15.00
Consegnato da : Cliente il:  05/05/08

Ricevuto da : Castelletti Luca

Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 12/05/08

Campionamento

: Campione prelevato dal cliente

Laboratario ¢fo Tranto
tel. 0461/ 362 2581201/ 288/ 318

fax 0461/362.236
email [aboratordo@trentinossrvizi.it

PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivits per la Ferrovia del Brennero e per lo sviluppo delle
Yia Vannetti, 32

Sostanza: Acque generico

Identificazione campione: 20085291

Punto di prelievo: 3645 - Sorgente alle Regole

Parametro Metodo Unita di misura r‘i/lil\?:tf) I;{l:;'}e i:_;]?‘i

Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 12,0
nota 4}
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C - 194
nota 4)

pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7,2 [6,5-9,5] ©
Conducibilita MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria 1S/em a 20 °C 474,0 12500 )
Alealinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 2780
Fluoruri MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l F 0,07
Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia icnica mg/1 Cl 4,10
Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 11,49 50 0
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l SO4 18,3 250 M
Sodio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 3,40 200 )
Potassio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/t K 4,99
Calcio MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l Ca 35,3
Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatogratia ionica mg/l Mg 27,95 |50 )
Argento MI1-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,1
AHuminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <350 200 )
Arsenico MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5 10 o
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 8,9 1000
Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 17,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1
Cadmio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgft <0,1 | m
Cobalto MI-103 rev 1 2007: ICP MS pgll <0,1
Cromo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ngfl 0,70 50 @
Rame MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/t 0,8 1000 W

email inffo@trentinosenvizi.if - www trentinoservizi it
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Sede legale e amministrativa
via Manzoni, 24 - 38088 ROVERETO
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222

Casella postala n.193

segnalazione guasti energia eleltrica 800/260.838
segnalazione guasti altrd servizi 800/289.423

Sede operativa di Trento
via Farsina 23 - 28100 TRENTO
tel, 0461/362.222 - fax 0461/362,236

Trentino Servizi

- Laboratorio -

Laboratorio c/o Trento

te!. 0461/ 362.258/.201/.2881.318
fax 0461/362.236

emal! laboratoro@trentinosenvizl.it

Rapporto di Prova N. 2008/5291 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura ;:?;; ];;:;.; i:iemd.i
Fetro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/ <2 200 m
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistera a idruri ng/l <0,05 I
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/ 0,5
Manganese MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,5 50 ®
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 0,61
Nichel MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 0,9
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5 {10 m
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP M5 ng/l 1,0
Antimonio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <10 10
Selenio MI-103 rev | 2007 ICP MS ng/l 0,5 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 9.020
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007: ICP M5 ig/l 99,3
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5
Tallio MI-103 rev 1 2007; ICP MS g/l <0,5
Vanadio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/t 2,0
Zinco MI-103 rev 1 2007; ICP MS pg/l 1,2 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml 118
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml 0
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filtrazione UFC/100 ml 0 0 M

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio:

I dati di pH e conducibilitd sono stati misurati al momento del prelievo.

Note: 1) Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposte a prova ed esse non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di guesto Laboratorio.
2) 1t campione NON viene conservate dopo I'emissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.,
3) It Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4) 1t Laboratorio non si assume la responsabilit per i dati relativi al campionamento efo le prove dichiarati dal Cliente.
5) M1 = Metodo di prova interno del Laboratorio Trentine Servizi S.p.A.

Trentino Servizi S.p.A. - Cap. soc. Euro 224.790.1589 i.v. - Codice Fiscale- Partita IVA e Registro Imprese 01614640223
email info@trentinoservizi.it - vanw trentinosenvizi.it
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Sede legale 8 amministrativa Casella postale n. 193 Sede operativa di Trento
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO segnalazione guasti energia elettrica 800/259.888 via Fersina 23 - 38100 TRENTC
tel. 0464/456.111 - fax 0464/456.222 segnalazione guasti altri servizi 800/289.423 tel. 0461/362.222 - fax 0481/362.236

Laboratorio ¢fo Trento
tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318

Trentino SeNiZi ) L a b ora t orio - La;:fliygsaztfn?@Lrenlinoservizi.it

Rapporto di Prova N, 2008/5291 del 12/05/08

Pagina3 di 3

Trentino Servizi S.p.A. - Cap. soc. Euro 224.790,159 i.v. - Cadice Fiscale- Partita IVA e Registro Imprese 01614640223
email inffo@trentinoserviziit - www.trentinoservizi.it




Sede legale e ammnistrativa Casella postale n. 123 Sede operaliva di Trento
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO segnalazione guast energia elettriica 800/989.888 via Farsina 23 - 38100 TRENTO
tel. _046-4!456.'111 - fax 0464/458.222 seqnalazione guasti alti servizi 800/289.423 tel. 0461/362.222 - fax D461/362.236

Laboratorio ¢/o Trento
tel. D461/ 362.268/.201/.288/,318

- LLaboratori Q- fax 0461/362.236

email iaboratorio@irentinoservizi.it

Trentino Servizi

Rapporto di Prova N. 2008/5292 del 12/05/08

Cliente; PAT - Progetto Speciale Coordinamento Attivitd per la Ferrovia del Brennero ¢ per lo sviluppo delle
Via Vannetti, 32
38100 TRENTO (TN)

Campionato da : Clente il 05/05/08 ora: 15.15
Consegnalo da . Cliente il:  05/05/08

Ricevuto da : Castelletti Luca

Data inizio analisi  : 05/05/08 Data Fine : 12/05/08

Campionamento : Campione prelevato dal cliente

Sostanza: Acque generico
Identificazione campione; 20085292
Punto di prelievo: 3643 - Sorgente loc. Regole

Parametro Metodo Unita di misura :':]il‘?;i Iﬁl:;.z:ifl

Temperatura acqua Misura al prelievo comunicata dal cliente (vedi °C 13,2
nota 4)
Temperatura aria Misura al prelievo comunicata dal cliente {vedi °C 19,4
nota 4)

pH MI-128 rev 2 2007: Potenziometria unita di pH 7,5 [6,5-9,5]
Conducibilita MI-128 rev 2 2007: Conduttimetria pS/em a 20 °C 477,0  [2500 @
Alcalinita’ MI-121 rev 1 2007: Metodo titrimetrico mg/l HCO3 250,7
Fluoruri MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/lF 0,07
Cloruro MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Cl 12,20
Nitrati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l NO3 17,09 {50 M
Solfati MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l S04 22,2 250 M
Sadio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Na 4,11 200 m
Potassio MI-115 rev 1 2007; Cromatografia ionica mg/l K 1,42
Calcio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Ca 54,0
Magnesio MI-115 rev 1 2007: Cromatografia ionica mg/l Mg 27,98 |50 M
Argento MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1
Alluminio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ugfl <350 200 ®
Arsenico MI-133 rev 1 2007: ICP MS ug/l 1,4 10 w
Boro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 12,7 1000
Bario MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 16,0
Berillio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng't <Q,1
Cadimio MI-103 rev 1 2007; ICP MS ng/l <0,1 1 a
Cobalto MI-103 rev | 2007: ICP MS pg/t <0,1
Cromo MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 0,60 50 w
Rame MI-103 rev | 2007; ICP MS g/l 0,9 1000 m

Pagina 1 di 3
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Seda legale e amminisirativa
via Manzoni, 24 - 38068 ROVERETO
tel. D4B4/456,111 - fax 0464/56.222

Casella postafa n 193

segnalazions guasti ensrgia elettrica £00/069.888
segnalazions guast alti servizi 800/2838.423

Sede operativa di Trento
via Fersina 23 - 38100 TRENTO
lel. 0461/362.222 - fax D461/362.236

Trentinc Servizi

-Laboratorio -

Laboratorio cfe Trento

tel. 0461/ 362.258/.201/.288/.318
fax 0461/362.236

emall laboratorio@trentinoseryizi.it

Rapporto di Prova N. 2008/5292 del 12/05/08

Parametro Metodo Unita di misura :illil;}ar:) ‘ Ilg;r,::emdl
Ferro MI-103 rev 1 2007: ICP MS ug/l 5 200 0
Mercurio MI-105 rev 1 2007: AA con sistema a idruri pgll <0,05 1
Litio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/t 0,9
Manganese MI-103 rev 1 2007 ICP MS ug/l <0,5 50 M
Molibdeno MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/t 0,73
Nichet MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 0,5
Piombo MI-103 rev 1 2007: ICP MS ueg/l <0,5 10 W
Rubidio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l 1,0
Antimonio MI-103 rev I 2007: ICP MS ug/l < 1,0 10
Selenio MI-103 rev 1 2007; ICP MS pgll 0,8 10
Silice MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l 10.304
Stagno MI-103 rev 1 2007: ICP MS pg/l <0,1
Stronzio MI-103 rev 1 2007; ICP MS pel 109,3
Titanio MI-103 rev 1 2007: ICP MS ng/l <0,5
Tallie Mi-103 rev 1 2007: ICP MS rg/ <0,5
Vanadio MI-103 rev | 2007; ICP MS pg/l 2,0
Zinco MI-103 rev 1 2007; ICP MS pg/l 1,2 3000
Coliformi totali MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N. MPN/100 ml >200
Escherichia coli MI-162 rev 1 2007: Metodo M.P.N, MPN/100 m! 0
Enterococchi MI-161 rev 1 2007: Metodo per filirazione UFC/1006 ml 3 0 M

(1) D.Lgs. 2/2/2001 n. 31

Note Laboratorio:

[ dati di pH e conducibilita sono stati misurati al momento del prelievo.

Note: 1} Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposte a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non
previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
2} Il campione NON viene conservato dopo Femissione del presente Rapporto di Prova, salvo accordi diversi con il Cliente o
disposizioni cogenti di norme o Leggi.
3) I Laboratorio, quando applicabile, dispone dell'incertezza di misura per i metodi di prova applicati.
4) It Laboratorio non si assume la responsabilita per i dati relativi al campionamento e/o le prove dichiarati dal Cliente.
5) Ml = Metodo di prova interno del Laboratorio Trenting Servizi S.p.A.

Trentino Servizi S.p.A. - Cap. soc. Euro 224,750,159 i.v. - Codice Fiscale- Partita IVA @ Reglistra Imprese 01614840223
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Sede legale e amministrativa Casellz postale n,193 Sede oparativa di Trente
via Manzoni, 24 - 380588 ROVERETO segnalazione guasti energia elettrica 800/259.888 via Farsina 23 - 38100 TRENTO
tel. 04647456, 111 - fax 0464/456.222 segnalazions guasti altd servizi 800/289.423 tel. D461/362 222 - fax 0461/362.235

Laboratorio cfo Trento
tel. 0461/ 362.258/.201/.286.318

- Laboratorio = fax 0461/362.236

email laboratorig@lrentinoservizi.it

s 4

Trentino Servizi

Rapporto di Prova N. 2008/5292 del 12/05/08
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